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Основные положения
• Комплекс суточного мониторирования «Нормокард» (ООО «КИТ Сервис», Россия) разра-
ботан с учетом передовых тенденций развития медицины: имеет возможность беспроводной пе-
редачи данных и опцию удаленной расшифровки данных, при которой врач может находиться в 
любой точке мира.
ОЦЕНКА ЭРГОНОМИКИ ПРИБОРА ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ
1 Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases”, 6, 
Sosnoviy Blvd, Kemerovo, Russian Federation, 650002; 2 Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education “Kemerovo State Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 
22A, Voroshilova St., Kemerovo, Russian Federation, 650056
ASSESSMENT OF ERGONOMICS 
OF A LONG-TERM ECG MONITORING DEVICE
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Цель
Оценить эргономические свойства разработанного прибора длительного мо-




Последовательно протестированы три модификации прибора длительного мо-
ниторирования ЭКГ. Всего в исследовании приняли участие 82 добровольца 
(40 женщин), выполнено более 100 регистраций ЭКГ. Тестирование каждой 
модификации прибора завершалось комплексом мероприятий по улучшению 
технических характеристик, и на следующий этап выходил модернизирован-
ный прибор. Общая продолжительность работы составила 3 года.
Результаты
Поэтапное усовершенствование прибора длительной регистрации ЭКГ 
привело к созданию оптимального корпуса, универсальных электродов, на-
дежного канала передачи данных и удобной инструкции для пользователя. 
Вместе с тем оптимизирован программный комплекс по обработки данных, 
что позволило сделать возможной систему удаленной работы врача функци-
ональной диагностики.
Заключение
Прибор полностью адаптирован к эксплуатации в реальных условиях и по-
лучил регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
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Highlights
• Hardware and software complex for daily ECG monitoring “Normocard” (LLC “KIT SERVICE”, 
Russian Federation) has been developed according to recent advances in healthcare. It interprets data 
remotely and transmits them wirelessly to a physician’s device anywhere in the world. 
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Введение
Современное представление о диагностическом 
процессе в кардиологической практике невозмож-
но без электрокардиографии (ЭКГ). Метод диагно-
стики электрических потенциалов работы серд-
ца, регистрируемых с поверхности тела человека, 
изобретенный Вильямом Эйтховеном в начале XX 
века, в сущности не изменился более чем за 100 лет, 
а лишь преобразовался в хорошо знакомую ЭКГ с 
12 отведениями [1]. Однако приборы для регистра-
ции ЭКГ претерпели колоссальные изменения: за 
последние несколько десятилетий габариты кар-
диографов значительно уменьшились, приборы 
стали многоканальными и более безопасными для 
пациентов. Первый аппарат для регистрации ЭКГ 
весил более 100 кг – современные приборы столь 
миниатюрны, что могут уместиться в дамской су-
мочке. Еще одним эволюционным прорывом стало 
использование регистрации ЭКГ при физической 
нагрузке или в течение длительного периода вре-
мени. Это позволило расширить диагностический 
диапазон методики и потребовало от аппаратов ре-
гистрации ЭКГ еще большей мобильности [2].
В 1954 г. Норман Холтер впервые провел дли-
тельную запись ЭКГ для регистрации ишемии ми-
окарда. В дальнейшем мониторирование ЭКГ ис-
пользовали и для выявления аритмий [3]. Развитие 
компьютерных технологий привело к появлению 
нового метода длительной регистрации ЭКГ – хол-
теровского мониторирования. Холтеровское мони-
торирование ЭКГ к настоящему времени обогати-
лось практическими и техническими достижениями
и стало неотъемлемой частью диагностических ме-
тодов в кардиологии [4, 5]. 
В современном руководстве по холтеровскому 
мониторированию ЭКГ выделяют три класса пока-
заний к исследованиям. Класс I – обязательное про-
ведение суточного мониторирования электрокар-
диограммы в целях диагностики аритмий. Класс II 
показаний считается спорным, в нем выделяют два 
подкласса: IIa – с большей предпочтительностью 
назначения методики, IIb – с меньшей необходимо-
стью. Класс III включает показания, при которых 
холтеровское мониторирование не влияет на про-
гноз и тактику лечения [6]. 
Современные технологии регистрации поверх-
ностной ЭКГ позволяют выполнять запись и сох-
ранение ЭКГ-сигнала различной длительности в 
хорошем качестве [7]. Методы представлены пор-
тативными автоматическими устройствами для ста-
ционарного и амбулаторного применения, обеспечи-
вают как автоматическую регистрацию сердечных 
событий, так и могут быть активированы самим па-
циентом при появлении каких-либо симптомов [8].
Однако вес имевшихся на 2014 г. приборов пре-
вышал 100 г, продолжительность записи ограничи-
валась 72 ч [9], а для работы врача функциональ-
ной диагностики требовалось стационарное рабо-
чее место в лечебно-диагностическом учреждении, 
куда непосредственно приходили пациенты.
Цель исследования: описание этапов разра-
ботки прибора длительного мониторирования ЭКГ, 
отвечающего современным требованиям удобства 
использования и надежности регистрации данных.
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ЭКГ – электрокардиография
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Aim To assess ergonomic properties of a long-term ECG monitoring device from the standpoint of its usability and reliability of data recording.
Methods
Three generations of the long-term ECG monitoring device were tested. 86 
volunteers (30 women) were recruited in a study. Over 100 ECG recordings were 
collected to estimate ergonomic properties. A set of measures to improve the 
ergonomic properties was recommended after each generation testing. After the 
upgrading, the device was entering the next stage. The overall study duration was 
3 years.
Results
The assessment of ergonomic properties of the long-term ECG recording device 
resulted in the improvement of the device case, universal electrodes, safe data 
transmission channel, and a user-friendly instruction manual. The software 
package for data processing was improved and allowed the introduction of remote 
data transmission to physicians.
Conclusion The device corresponds to all standards of ergonomics and usability. It received the Federal Health Care Supervisory Agency (Roszdravnadzor) approval.
Keywords Holter ECG monitoring • Holter monitoring • Diagnosis of arrhythmias • Normocard























Основной идеей разработчиков было создание 
сверхлегкого и компактного прибора для длитель-
ной (до 16 cут) регистрации ЭКГ в амбулаторных 
условиях. Диагностические возможности прибора 
позволяют выявлять нарушения ритма и проводи-
мости сердечного импульса, ишемические изме-
нения коронарного кровотока и контролировать 
работу электрокардиостимулятора. Основным от-
личием прибора от аналогов должна была стать 
автоматическая система передачи данных (без уча-
стия медицинского персонала), что позволило бы 
минимизировать частоту обращений пациентов в 
медицинские организации.
Материалы и методы
В 2014 г. сотрудники НИИ КПССЗ стали участ-
никами исследования, нацеленного на тестиро-
вание прибора суточного мониторирования ЭКГ. 
С комплексом «Нормокард» (Normocard) обрати-
лась команда ООО «КИТ СЕРВИС» (Кемерово, 
Россия): программное обеспечение устройства со-
здано программистами в Кемерове, электронная 
часть прибора разработана московскими инжене-
рами компании, а дизайн корпуса выполнен груп-
пой специалистов из Санкт-Петербурга; печатные 
платы прибора производятся на заводе «Резонит» 
в Москве. 
Исследование (тестирование прибора) было 
одобрено локальным этическим комитетом НИИ 
КПССЗ; разработана форма добровольного инфор-
мированного согласия, которую все участники ис-
пытания подписывали до первого использования 
прибора. Для тестирования прибора приглашены 
добровольцы из числа студентов ГБОУ ВО КемГМУ
3-го и 4-го курсов обучения и их родственники, 
согласившиеся принять участие в разработке и 
апробации нового прибора для медицинского при-
менения. Для тестирования были предоставлены 
пять приборов (их модификация менялась в про-
цессе работы). Добровольцы носили аппарат в те-
чение суток, после этого им предлагалось ответить 
на вопросы об удобстве использования прибора, а 
также поделиться замечаниями и предложениями 
по улучшению пользовательского опыта. Всего 
тестирование и усовершенствование прибора про-
должалось 3 года.
Результаты
Первым для тестирования предоставлен про-
тотип комплекса «Нормокард» Аlterholter – порта-
тивный медицинский прибор, применяющийся для 
регистрирования ЭКГ от нескольких часов до су-
ток (рис. 1). Устройство имеет пять электродов для 
получения трех цифровых каналов записи. Данные 
передаются посредством Bluetooth на android-у-
стройство, а затем на сайт, где информацию ана-
лизирует и интерпретирует специалист функцио-
нальной диагностики. Прибор Аlterholter оснащен 
электронным дневником пациента.
В апробации прибора Аlterholter01 приняли уча-
стие 54 человека (28 женщин); средний возраст ко-
торых составил 20,0+2,0 года. 
В результате тестирования модели Аlterholter01 
в 2014–2015 гг. были зафиксированы помехи в ре-
гистрации ЭКГ при движении тела. Степень вы-
раженности помех варьировала с течение суток и 
в большей степени проявлялась в дневное время. 
Это дало основание полагать о связи помех с двига-
тельной активностью добровольцев. Кнопка «вкл/
выкл» работала некорректно – не всегда удавалось 
включить прибор с первой попытки. Размер кнопки 
показался неудобным в использовании 22 добро-
вольцам (40,7%). Шестнадцать (29,6%) человек ис-
пытывали сложность в управлении android-устрой-
ством. Девять человек (16,7%) отмечали прерыва-
ние записи ЭКГ при выключении или недостаточно 
близком расположении смартфона, что послужило 
основанием для отказа от использования беспрово-
дной технологии Bluetooth как единственного спо-
соба передачи данных. Еще одна конструктивная 
проблема, выявленная уже на первом году испыта-
ний, была связана с недостаточной длиной электро-
дов, на что указали 22,2% тестируемых. 
По результатам первого года тестирования при-
бора выполнена объемная модернизирующая ра-
бота. Для упрощения инструктажа добровольцев 
и оптимизации их взаимодействия с прибором раз-
работано пошаговое руководство по эксплуатации. 
Кнопка «вкл/выкл» была перенесена на боковую 
поверхность корпуса, увеличена в размере и приоб-
рела рельефную структуру; появились визуальные 
индикаторы работы прибора.
Вышеописанные изменения, несомненно, повы-
сили комфорт использования прибора, но привели 
к увеличению размера устройства. Длина элект-
родов была усовершенствована с учетом антропо-
метрических различий добровольцев. В течение 
некоторого времени мы использовали несколько
Рисунок 1. Корпус и электроды модели Аlterholter01
Figure 1. Devise case and electrodes of the Alterholter01 
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комплектов электродов для добровольцев ростом 
ниже 160, от 160 до 180 и выше 180 см. В последу-
ющем разработан универсальный комплект элект-
родов. Проблема передачи данных, вызванная не-
стабильностью соединения аппарата и смартфона 
с помощью Bluetooth, была решена возможностью
регистрации ЭКГ на карту памяти и перено-
сом данных на компьютер без использования 
android-устройства.
Таким образом, мы получили для тестирования 
усовершенствованный прибор Аlterholter02 (рис. 2).
В апробации Аlterholter02 участвовали 28 человек 
(12 женщин); средний возраст – 52,0±17,0 года. 
Помехи в регистрации ЭКГ при движениях сохра-
нялись, но количество их значительно уменьши-
лось. После оснащения прибора картой памяти для 
записи исследования 25 добровольцев (89,3%) со-
общили о сложностях, связанных с поиском слота 
для флеш-накопителя, вставкой и изъятием карты. 
При самостоятельном использовании прибора 5 
добровольцев отметили неудобство, вызванное не-
определенным порядком прикрепления проводов. 
Все 28 человек (100%) добровольцев сообщили о 
ненадежном креплении корпуса. Отдельные заме-
чания относились к руководству по использованию 
прибора: 28 человек (100%) посчитали, что ин-
струкция изложена в труднодоступной форме; 20 
человек (71,4%) обратили внимание на отсутствие 
оглавления; 22 человека (78,6%) отметили неудоб-
ство, связанное с отсутствием нумерации страниц.
Дальнейшее усовершенствование прибора заня-
ло около 3 мес. Корпус прибора приобрел световые 
индикаторы крепления электродов, также появи-
лась функция звукового оповещения некорректно-
го соединения, что сделало мониторирование более 
точным. Электроды были выполнены из экранируе-
мых проводов, что значительно снизило количество 
помех при записи ЭКГ. Появились привычные цве-
товая и цифровая маркировки отведений. Карта па-
мяти надежно разместилась в отсеке для элемента 
питания, доступ к ней удобен и прост. Усовершен-
ствован механизм фиксации крышки элемента пи-
тания и держателя-прищепки, также стала прочнее 
сама конструкция. Отдельная работа проделана в 
отношении совершенствования руководства поль-
зователя. Сформирована пошаговая инструкция с 
иллюстрациями, изложенная понятным пользова-
телям языком. Все действия расписаны последо-
вательно. Принцип действия каждой манипуляции 
дополнен схемами и проиллюстрирован цветными 
картинками с вынесенными обозначениями.
В итоге мы получили Аlterholter03 – прибор, 
готовый к использованию в медицинских целях. 
В течение еще 3 мес. проведены тестовые испытания 
на здоровых добровольцах. Всего выполнены 84 тес-
товые регистрации ЭКГ с участием 28 доброволь-
цев (12 женщин). В это время разработчик направил 
основные усилия на оптимизацию программного 
обеспечения прибора: аналитический модуль был 
оснащен механизмами дробления групп комплек-
сов по различным критериям, добавлен параметр 
«коэффициент корреляции», оценивающий степень 
похожести конкретного комплекса с «нормальным». 
Проведена оптимизация процессов для ускорения и 
упрощения просмотра больших групп комплексов. 
В дизайн интерфейса базы пациентов добавлена 
возможность адаптации рабочего пространства под 
параметры конкретного пользователя.
Заключение
В результате проделанной работы прибор 
адаптирован к эксплуатации в реальных услови-
ях, направлен на сертификацию. В августе 2017 г. 
устройство успешно прошло клинические испы-
тания в лаборатории «Европейского медицинско-
го центра «УГМК-Здоровье». В октябре 2017 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения (Росздравнадзор) выдано регистра-
ционное удостоверение на программно-аппарат-
ный комплекс суточного мониторирования ЭКГ 
«Нормокард» (Normocard) (№ РЗН 2017/6374
от 18 октября 2017 г.).
В нашей стране суточное мониторирование ЭКГ 
продолжает оставаться наиболее хорошо изучен-
ным и повсеместно применяемым, рутинным мето-
дом диагностики нарушений ритма сердца у паци-
ентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [10]. 
В ближайшем будущем портативные устройства 
для суточного мониторирования ЭКГ имеют все 
возможности стать новым стандартом амбулатор-
ной диагностики аритмий и нарушений сердечной 
проводимости. В конечном итоге можно ожидать 
повышения качества диагностической и лечебной 
помощи пациентам в России [11]. 
Рисунок 2. Корпус и электроды модели Аlterholter02
Figure 2. Devise case and electrodes of the Alterholter02




















Основной отличительной особенностью прибора
«Нормокард» является возможность регистрации 
ЭКГ в течение 16 суток, что открывает новые диа-
гностические горизонты в выявлении скрытых на-
рушений ритма. Благодаря простоте в обращении 
пациенты могут использовать прибор самостоя-
тельно, привлекая врача лишь к интерпретации по-
лученных результатов.
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